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GLI STUDI/NEWS

Connessione impianto-abutment: attenti ai batteri!

Pubblicato su Řş/Ŗŗ/ŘŖŗŞ da GIULIO CESARE LEGHISSA
Eravamo nel ŘŖŖŗ quando ho pubblicato il primo lavoro sulla
penetrazione ba�erica nello spazio tra impianto e abutment avvitato
dimostrando la presenza e la moltiplicazione ba�erica all’interno del
gap presente: ȃA�raversamento ba�erico e di Ěuidi biologici tra
componenti di impianti endossei e sovrastru�ura protesica avvitata e
cementata.Ȅ

ǻPia�elli A, Scarano A, Paolantonio M, Assenza B, Leghissa GC, Di
Bonaventura G, Catamo G, Piccolomini RǱ ȃFluids and microbial
penetration in the internal part of cement-retained versus screw-retained
implant-abutment connectionsȄ J.Periodontology ŘŖŖŗǲ ŝŘǱŗŗŚŜ-ŗŗśŖǼ

Per ritornare sull’argomento Ś anni dopo con una nuova ricerca: ȃŗŝŖ
impianti ǻNobel Biocare, Implan Innovations Implants, Restore

implantsǼ con abutment avvitati, rimossi tra il ŗşŞş e il ŘŖŖŚ ǻtempo medio di permanenza Śş mesiǼ
per perimplantite, mobilità, problemi psicologici, presentavano numerosi gap nell’interfaccia
abutment-impianto e in molteplici zone il titanio risultava tranciato dalla superęcie e dalle spire
interne. L’esame stru�urale evidenziava intra e infra-angolari fra�ure del metallo nella zona
dell’avvitamento. Aree danneggiate erano presenti in tu�i i casi. In nessun caso si è potuto osservare
un o�imale ada�amento tra impianto e vite dell’abutment. Erano presenti numerose colonie
ba�eriche nel gap tra impianto e abutment e nella parte interna dell’impianto.Ȅ

ǻScarano A, Assenza B, Pia�elli M, Iezzi G, Leghissa GC, Quaranta A, Tortora P, Pia�elli AǱ ȃRetrospective
evaluation of the microgap between implants and abutements in ŘŝŘ titanium implants retrieved from manǱ a
ŗŜ years experience ǻŗşŞş-ŘŖŖŚǼȄ Journal of Oral Implantology vol XXXI/No fiveǼ

Ora, a distanza di anni, un lavoro di Sasada e Cochran torna sull’argomento: ȃConnessione impianto-
abutment: una revisione delle conseguenze biologiche e delle implicazione nelle perimplantitiȄ.
ǻSesada Y, Cochran DL. JOMI n.Ŝ vol.řŘ pag. ŗŘşŜ-ŗřŖŝǼ nel quale concludono: ȃ… Recenti
pubblicazioni indicano che questa connessione impianto-abutment contaminata può avere un effe�o
nelle perimplantiti e nel fallimento dell’impianto nel tempo.Ȅ

A�enzione dunque a questo problema della contaminazione ba�erica del gap presente tra impianto e
abutment avvitati. Contaminazione che non può avere luogo se il perno moncone è cementato
nell’impianto ǻcome nei Bone SystemǼ o non ha rilevanza se la connessione è a livello tissutale ǻcome
negli StraumannǼ. Un problema già evidenziato da quasi vent’anni e che oggi, sulla base dell’elevata
percentuale di perimplantiti rilevate dai colleghi, torna alla a�enzione dei ricercatori.
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